
Circunferência Tipo da Tampa

11.8 cm GL38

12.6 cm GL40/S40

14.1 cm GL45

16.8 cm DIN51

18.5 cm DIN61

Régua para Medição da Tampa do Reservatório

Medir a
parte externa 

da rosca

Bottle Cap Measuring Tape

Impressão

1. Faça o Download do arquivo em nossa página: https://www.allcrom.com.br/securitycap e imprima.

2. Selecione a impressão em "tamanho real" ou escala de100%.

3. O Layout da página deve estar em formato "paisagem".

4. Recorte a régua na linha tracejada e coloque em paralelo a uma régua comum para certificar se as medidas estão corretas. 

Utilização

1. Remova a tampa do reservatório.

2. Coloque a régua iniciando primeiro pelo lado da marcação (20 cm) na rosca do seu reservatório de Solvente ou de Descarte.

3. Enrole a régua em torno da rosca até que a marcação (0 cm) esteja alinhada com o resto da régua, conforme figura acima.

4. Verifique a cor indicada na tabela acima para saber qual o tipo* de tampa é apropriada.  

* Caso a fita não se alinhe com algum indicador de cor da tabela, entre em contato com a Allcrom no email: allcrom@allcrom.com.br

Para saber qual o seu tipo de tampa siga os seguintes passos:




